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Installationsanleitung Rothballer

3D-Kompressionsmesssystem (BT 400)

1. Beschreibung der Bauteile

—_—
e

,/-f —3D-Sensor

A Arm

2. Vorbereitung zur Installation

Nehmen Sie das System, erst nach Fertigstellung der Installation an das Stromnetz. Die

Installation muss im stromlosen Zustand erfolgen.

Bendtigte Werkzeuge:

- Ring- oder Maulschlissel in 10 und 13 mm (empfohlen PROXXON 23244
MICROSpeeder 10 x 13mm Doppelring Ratschenschliissel)

- Phasenpriifer oder vergleichbarer Schlitz-Schraubendreher

- Innensechskantschlissel GroRe 4

- Seitenschneider

- Gewebeklebeband

- Kabeleinziehhilfe, Kabelbinder
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3. Zusammensetzen der Podestelemente

Setzen Sie die beiden Teile wie in der Abbildung zusammen und verschrauben die beiden
Elemente. Die Abdeckplatten entnehmen Sie bitte.

4. Kabel verlegen

Legen Sie das vorverkabelte Innenpodest, wie in der Abbildung dargestellt, auf die bereits
verschraubten AuRRenpodestteile und legen Sie die Kabel sorgfaltig wie dargestellt in das
AulRenpodst. Achten Sie bitte darauf, dass die Verbindung zum Arm und Sensor spater
beim einlegen des Innenpodestes oben liegen. Des weiteren empfehlen wir eine Unterlage
zwischen Innenpodest und AulRenpodest zu legen, damit die Bauteile vor Kratzern
geschitzt sind. Danach schieben Sie bitte die Abdeckplatten wieder vor die Kabel in die
vorgesehenen Nuten.
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Achten Sie darauf, dass die Kabelfiihrung wie dargestellt verlauft.
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5. Stromanschluss vorbereiten

Legen Sie die mitgelieferte 4-fach Steckdose in den Sockel und fithren das Anschlusskabel

heraus. Stecken Sie nun das Stromkabel des Innenpodestes, das Kaltgeratekabel des

B ¢

Nun kénnen die verbleibenden Teile des AuRenpodestest verbunden werden und die
beiden Halften, verbunden werden.
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6. Tisch montieren

Verschrauben Sie den Tisch mit dem Sockel und von unten mit dem Auf3enpodest.
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electronic systems

7. Tisch verkabeln
Ziehen Sie die Kabel durch die Kabeldurchfiihrung und fixieren die Kabel temporéar mit
Klebeband im Tisch. Schlieen Sie die Abdeckungen nun im AufRenpodest unter dem

Tisch.
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8. Abdeckungen einstellen

Bringen Sie die Abdeckungen, in die Position, wie in der Abbildung dargestellt.

9. Innenpodest einsetzen
Bevor Sie das Innenpodest einsetzen, stecken Sie die mitgelieferten Holzdubel in die
vorgesehenen Bohrungen im Boden.

Legen Sie nun den Scanner in das System und achten darauf, dass die Transportsicherung
des Scanners gedéffnet ist und der Scanner eingeschaltet ist.
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Legen Sie nun das Innenpodest auf den Scanner wie dargestellt und schlie3en Sie den
Scanner an.
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Legen Sie nun das Innenpodest in die vorgesehenen Holzdlbel ein und achten Sie darauf,

dass die Kabel nicht gequetscht werden.

Driicken Sie nun vorsichtige das Innenpodest in das System, so dass der Scanner und das
Innenpodest die plan aufliegen.
Danach verkleben Sie die Kabel mit Klebeband um eine saubere Kabelftiihrung zu

gewabhrleisten.

Tel: +49-(0)961-518 71 94 e Fax: +49-(0)961/204 90 999 e E-Mail: info@rothballer.com e www.rothballer.com
Bankverbindung: Deutsche Bank Regensburg ¢ IBAN: DE70 7507 0013 0318 0577 00 « BIC: DEUTDEMM750
Generalbevollméachtigter: Jorg Rothballer ¢ Geschéftsfiihrer: Goetz Peter Bierlich ¢ Amtsgericht Weiden i.d.OPF HRB4611



REYTHBALLER

10.Ring montieren
Montieren Sie nun den Arm auf den Ring und legen Sie diesen in das System ein. Achten
Sie darauf, dass das Kabel, vom Tisch aus gesehen, rechts um das Innenpodest
herumlauft (gegen den Uhrzeigersinn).

N S

11.Not-Aus-Schalter verkabeln
Ziehen Sie das Kabel mit den offenen Enden mit einer Einziehhilfe an die vorgesehene
Stelle im Tisch und klemmen das Kabel auf der roten Stelle, des Schalter an.

N T
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12.System final verkabeln
Setzen Sie nun das Notebook auf den Tisch und ziehen sich die entsprechenden Kabel fir
Netzteil, USB, Netzwerk, etc. durch den Tisch. Die Komponenten, wie LED und USB- Hub
verbinden sie im Tisch und sortieren Sie die Kabel Ubersichtlich.

Nun kénnen Sie das System an den Strom anschlielen und in Betrieb nehmen.
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